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HbA1c Neo 
 

 

 
ichroma™ HbA1c Neo je fluorescenční imunoanalytický test 

(FIA) pro kvantitativní stanovení HbA1c (hemoglobinu A1c) v 
lidské plné krvi. Je užitečný jako pomůcka při řízení a 
monitoringu dlouhodobého stavu glykémie u pacientů s 
diabetus mellitus. 

Pouze pro diagnostické použití in vitro. 
 

 
Glykovaný protein vzniká posttranslačně pomalou 

neenzymatickou reakcí mezi glukózou a aminoskupinami na 
proteinech. HbA1c je klinicky užitečný ukazatel průměrné 
glykémie během předchozích 120 dnů, což je průměrná doba 
života erytrocytů. Pečlivě kontrolované studie doložily úzký 
vztah mezi koncentracemi HbA1c a průměrnou glykémií. 
HbA1c je považován za spolehlivější parametr při sledování 
glykémie než hodnota glykémie zjištěná běžným glukometrem. 

 

 
Test využívá metodu sendvičové imunodetekce. 
Detekční protilátky v pufru se vážou na antigeny ve vzorku, 

vytvářejí komplexy antigen-protilátka migrující  
nitrocelulózovou matricí, kde jsou zachyceny  imobilizovaným 
streptavidinem na testovacím proužku.  

Více antigenů ve vzorku vytvoří více komplexů antigen-
protilátka, což vede k silnějšímu fluorescenčnímu signálu 
detekčních protilátek, který je zpracován přístrojem pro testy 
ichroma™ a ukazuje obsah glykovaného hemoglobinu v 
procentech celkového hemoglobinu v krvi. 

 

 
ichroma™ HbA1c Neo test obsahuje  "kazety", "detektorové 

zkumavky" a "ředidlo detektoru". 
 Kazeta obsahuje membránu ve formě testovacího proužku, 

který má na testovací linii streptavidin a na kontrolní linii 
kuřecí IgY.  Kazety jsou jednotlivě zataveny v sáčcích z 
hliníkové fólie obsahujích vysoušedlo a dále jsou zabaleny v 
krabičce.  

  Detektorová zkumavka  obsahuje granule s anti-hemoglobin 
A0-fluorescenčním konjugátem, anti-HbA1c biotonovým 
konjugátem,  anti-kuřecím IgY-fluorescenčním konjugátem a 
azidem sodným jako konzervantem ve fosfátovém pufru 
(PBS). Všechny detekční zkumavky jsou baleny v sáčku. 

 Ředidlo detektoru obsahuje Tween 20 a protipěnivou emulzi  
B (polydimethylsiloxan) jako detergent, n-teradecyl-N,N-
dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonát, hexakyanoželezitan 

draselný (Ⅲ) jako hemoklastikum a azid sodný jako 
konzervační látku ve fosfátovém pufrovaném roztoku (PBS) a 
je předdávkován ve 2 lahvičkách. Detektorová ředidla jsou 
zabalena v krabičce. 

 

 
 Pouze pro diagnostické použití in vitro. 
 Dodržujte pokyny a postupy popsané v tomto "Návodu k 

použití".  
 Používejte pouze čerstvé vzorky a vyhýbejte se přímému 

slunečnímu záření. 
 Čísla šarží všech testovacích komponent (kazeta, 

detektorová zkumavka, ředidlo detektoru a identifikační čip) 
se musí vzájemně shodovat. 

 Po použití ředidla detektoru  lahvičku uzavřete. 
 Nezaměňujte testovací součásti mezi různými šaržemi ani 

nepoužívejte testovací součásti po uplynutí doby 

použitelnosti, protože by to mohlo vést k nesprávným 
výsledkům testu. 

 Nepoužívejte opakovaně kazety nebo detektorové 
zkumavky. Kazeta by měla být použita pouze pro testování 
jednoho vzorku. Detektorová zkumavka by měla být použita 
pouze pro zpracování jednoho vzorku.  

 Kazeta by měla zůstat uzavřená v původním sáčku až do 
doby těsně před použitím. Nepoužívejte kazetu, pokud je 
sáček poškozen nebo již byl otevřen. 

 Pokud jsou součásti testu a/nebo vzorek uloženy v 
chladničce, nechte kazetu, zkumavku s detektorem, ředidlo 
detektoru a vzorek před použitím vytemperovat přibližně 30 
minut při pokojové teplotě. 

 Přístroj pro testy ichroma™ může během používání vytvářet 
mírné vibrace. 

 S použitými kazetami, detektorovými zkumavkami, ředidly 
detektoru, kapilárami a pipetovacími špičkami je třeba 
zacházet opatrně a zlikvidovat je vhodným způsobem v 
souladu s příslušnými místními předpisy. 

 Detektorová zkumavka a ředidlo detektoru obsahují azid 
sodný (NaN3 ), který může způsobit určité zdravotní 
problémy, jako jsou křeče, snížený krevní tlak, zpomalená 
srdeční frekvence,případně  ztráta vědomí, poškození plic a 
selhání dýchání. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. 
V případě kontaktu okamžitě opláchněte tekoucí vodou. 

 Při koncentraci biotinu ve vzorku do 3 500 ng/ml nebyla 
pozorována žádná interference s biotinem v testu ichroma™ 
HbA1c Neo. Pokud pacient užíval biotin v dávce vyšší než 
300 mg denně, doporučuje se odebrat krev 24 hodin po 
ukončení příjmu biotinu. 

 ichroma™ HbA1c Neo test poskytuje přesné a spolehlivé 
výsledky za níže uvedených podmínek: 
- ichroma™ HbA1c Neo test by se měl používat pouze ve 

spojení s přístrojem pro testy ichroma™. 
- Je třeba použít doporučené antikoagulans. 

Doporučené antikoagulans 

K2 EDTA, K3 EDTA, Na2 EDTA, 
Heparin lithný, citrát sodný 

 Kapilára může být použita, pokud jsou splněny následující 
podmínky. 
- Pro získání správného výsledku testu se doporučuje použít 

kapiláru dodanou se sadou. 
- Plná krev by měla být testována ihned po odběru. 
- Přebytečnou plnou krev kolem ústí kapiláry je třeba setřít. 
- Aby nedošlo ke křížové kontaminaci, nepoužívejte 

kapiláru opakovaně pro více vzorků. 
 

 
Podmínky skladování 

Komponenta 
Teplota 

skladování 
Doba 

skladování 
Poznámka 

Kazeta 2-30 °C 20 měsíců Jednorázové 

Detektorová 
zkumavka 

2-30 °C 20 měsíců Jednorázové 

Ředidlo detektoru 
2-30 °C 20 měsíců Neotevřeno  

2-30 °C 12 měsíců Otevřeno 

 Po otevření sáčku s kazetou by měl být test proveden 
okamžitě. 
 

 
 

 Test může poskytnout falešně pozitivní výsledek (výsledky) 
v důsledku zkřížených reakcí a/nebo nespecifické adheze 
určitých složek vzorku na vazebné/detekční protilátky.  

 Test může poskytnout falešně negativní výsledek (výsledky) 
v důsledku chybějicí reaktivity antigenů s protilátkami, což 
se stane nejčastěji v případě, kdy je epitop maskován 
určitými neznámými složkami, a proto není schopen být 
detekován nebo zachycen protilátkami. Nestabilita nebo 
degradace antigenů s časem a/nebo teplotou může rovněž 
způsobit falešně negativní výsledek, protože antigeny jsou 
pak pro protilátky nerozpoznatelné. 

 I další faktory mohou ovlivnit test a způsobit chybné 
výsledky, jako jsou technické/procedurální chyby, 
degradace testovaných složek/reagentů nebo přítomnost 

interferujících látek v testovaných vzorcích. 
 Jakákoli klinická diagnóza založená na výsledku testu musí 

být podložena komplexním posouzením příslušným 
lékařem ve spojení s klinickými příznaky a dalšími 
relevantními výsledky testů. 

 

 Podmínky testovacího prostředí pro ichroma™ HbA1c Neo 
test jsou uvedeny níže. 
- Teplota: 20-30 °C 
- Vlhkost: 10-70 % 
- Cílová teplota i-Chamberu: 30 °C 

 

 
 

 

Součásti testu ichroma™ HbA1c Neo 
 Krabice s kazetami: 

- Kazeta                        25 
- Detektorová zkumavka  25 
- Ředidlo detektoru   2 
- Identifikační čip   1 
- Návod k použití   1 

 

 
Následující položky lze zakoupit samostatně s testem 

ichroma™ HbA1c Neo. Pro více informací kontaktujte EXBIO 
Olomouc s.r.o., Ovesná 14, 779 00 Olomouc 
 Přístroj pro testy ichroma™ 

- ichroma™ Reader   
- ichroma™ II   
- ichroma™ III  
- ichroma™ M3   

 

 Tiskárna    
 i-Chamber   
 Boditech HbA1c Control  
 5 µl kapilára  

 

 
Typem vzorku pro ichroma™ HbA1c test je lidská plná krev. 

 Pokud je odebraný vzorek skladován při pokojové teplotě, 
doporučuje se provést test do 24 hodin po odběru.  

 Vzorek (plná krev) může být před testováním skladován po 
dobu jednoho týdne při teplotě 2-8 °C. 

 Vzorek plné krve by se však v žádném případě neměl 
uchovávat v mrazničce.  

 Vzorek plné krve by měl být odebrán níže uvedeným 
postupem: 
① V zájmu bezpečnosti používejte jednorázové rukavice a 

ochranné pomůcky. 
② Otevřete lahvičku s kapilárami. 
③ Vyjměte kapiláru a zkontrolujte, zda není poškozená 

nebo znečištěná. 
④ Uchopte držák kapiláry a dotkněte se kapilárou povrchu 

kapky krve. 
⑤ Kapiláru zcela  naplňte krví. 

(Ujistěte se, že v kapiláře nejsou  vzduchové bubliny. Na 
povrchu kapiláry  nesmí být krev. V opačném případě ji 
opatrně  odstraňte gázou.) 
 

 
 Zkontrolujte součásti testu ichroma™ HbA1c Neo: zatavené 

kazety, detektorové zkumavky, ředidlo detektoru, 
identifikační čip a návod k použití. 

 Ujistěte se, že číslo šarže testovacích kazet odpovídá číslu 
detektorové zkumavky, ředidla detektoru a identifikačního 
čipu. 

 Pokud byly zatavená kazeta, detektorová zkumavka a ředidlo 
detektoru uloženy v chladničce, umístěte je před testováním 
na čistý a rovný povrch temperovat při pokojové teplotě 
alespoň na 30 minut. 

 Teplota v i-Chamberu by měla být nastavena na  30 °C. 
 Zapněte přístroj pro ichroma™ testy. 
 Vložte identifikační čip do "portu pro identifikační čip". 

 Pokud je pokojová teplota nižší než 25 °C, nechte kazetu 5 
minut předinkubovat v i-Chamberu (30 °C) . 

※ Kompletní informace a návod k použití naleznete v návodu 
k obsluze přístroje pro testy ichroma™. 

 

 
 Pro minimalizaci chybných výsledků testů doporučujeme, 

aby teplota v okolí kazety byla po vložení směsi se vzorkem  
po celou dobu reakce nastavena na 30 °C.  

 K zajištění okolní teploty na 30 °C je možno použít různá 
zařízení, jako je i-Chamber , termostat apod.  
 

 

▶ ichroma™ Reader, ichroma™ II , ichroma™ M3 
1) Vyjměte kazetu ze sáčku a zasuňte ji  do slotu v i-

Chamberu (nastaveného na teplotu 30 °C). 
2) Pipetou odeberte 400 µl detektorového ředidla a 

přeneste jej do detekční zkumavky s  granulemi. 
Jakmile se forma granulí ve zkumavce zcela rozpustí, 
vytvoří se  detekční pufr. 
(Detekční pufr musí být použit okamžitě. 
Nepřekračujte dobu 30 sekund.) 

3) Pomocí pipety nebo kapiláry odeberte 5 µl vzorku 
(plná krev/kontrola) a přeneste jej do detekční 
zkumavky. 
(Zamezte tvorbě vzduchových bublin v kapiláře. 
Pokud je  kolem ústí kapiláry krev, opatrně ji 
odstraňte gázou.) 

4) Zavřete víčko detekční zkumavky a směs se vzorkem  
důkladně promíchejte asi 15násobným protřepáním. 
(Směs se vzorkem musí být použita okamžitě. 
Nepřekračujte dobu 30 sekund.) 

5) Povytáhněte kazetu ze slotu v i-Chamberu až po 
jamku pro vzorek. 

6) Odeberte 75 µl směsi se  vzorkem a přeneste ji do 
jamky pro vzorek na kazetě. 

7) Vyčkejte, dokud se v okénkách kazety neobjeví tok 
směsi vzorků. (přbližně 10 sekund) 

8) Vložte kazetu se vzorkem do slotu v i-Chamberu nebo 
do inkubátoru (30 °C). 

9)  Kazetu inkubujte po dobu 12 minut. 
Po uplynutí inkubační doby naskenujte kazetu se 

vzorkem ihned. V opačném případě dojde k 
nepřesnému výsledku testu. 

10) Pro naskenování kazety  ji vložte  do nosiče kazety v 
přístroji pro testy ichroma™. Před zasunutím kazety  
do nosiče až na doraz, zajistěte její správnou 
orientaci. Na kazetě je speciálně pro tento účel 
vyznačena šipka. 

11) Stisknutím tlačítka "Select" nebo klepnutím na 
tlačítko "Start" na přístroji pro testy ichroma™ 
zahájíte proces skenování. 
(ichroma™ M3  po vložení kazety  zahájí test 
automaticky.) 

12) Odečtěte výsledek testu na displeji přístroje. 
 

▶ ichroma™ III 
1) Kazetu umístěte na rovný povrch. 
2) Postup testu je stejný jako u testů "ichroma™ Reader, 

ichroma™ II, ichroma™ M3 2) ~ 4)". 
3) Odeberte 75 μl směsi vzorků a přeneste ji do jamky 

pro vzorek v kazetě. 
4) Vyčkejte, dokud se v okénkách kazety neobjeví tok 

směsi se vzorkem (asi 10 sekund). 
5)  Kazetu vložte do přístroje pro testy ichroma™. Před 

zasunutím kazety do nosiče, zajistěte její správnou 
orientaci. Na kazetě je speciálně pro tento účel 
vyznačena šipka. 

6) Klepnutím na tlačítko "Start" na přístroji ichroma™ III 
zahájíte proces skenování. 

7) Kazeta se zasune dovnitř a přístroj ichroma™ III po 12 
minutách automaticky zahájí skenování kazety. 

8) Výsledek testu odečtěte na displeji přístroje. 
 
 

 
 Přístroj pro testy ichroma™ automaticky vypočítá výsledek 

testu a zobrazí koncentraci HbA1c testovaného vzorku v % 
(NGSP), mmol/mol (IFCC), mg/dl (eAG). 

 Referenční hodnota 

- NGSP (%): 4.5-6.5 % 
- IFCC (mmol/mol): 26-48 mmol/mol 

 Pracovní rozsah 
- NGSP (%): 4-15 % 
- IFCC (mmol/mol): 20,2-140,4 mmol/mol 
- eAG (mg/dl): 68,1-383,8 mg/dl 

 

 
 Testy kontroly kvality jsou součástí správné laboratorní praxe 

pro potvrzení očekávaných výsledků a platnosti testu, a měly 
by se provádět v pravidelných intervalech. 

 Testy kontroly kvality by měly být prováděny také v případě 
jakékoli pochybnosti o platnosti výsledků testu. 

 Kontrolní materiály jsou poskytovány na vyžádání s  testem 
ichroma™ HbA1c Neo. Pro více informací ohledně získání 
kontrolních materiálů kontaktujte EXBIO Olomouc s.r.o., 
Ovesná 14, 779 00 Olomouc. 
(Viz návod k použití kontrolního materiálu.) 

 

 
 Analytická citlivost 

- Limit  blanku (LoB)   2.00 % 
- Limit detekce (LoD)                       2.50 % 
- Limit stanovitelnosti (LoQ)  4.00% 

 
 Analytická specifita 

Do testovaného vzorku (vzorků) byly přidány biomolekuly 
uvedené v následující tabulce a to v koncentracích 
mnohem vyšších, než jsou jejich běžné fyziologické 
hladiny v krvi. Výsledky testu ichroma™ HbA1c Neo 
neprokázaly žádnou významnou zkříženou reaktivitu s 
těmito biomolekulami 

Zkřížené reakční látky Koncentrace 

HbA0 20 mg/ml 

HbA1a, A1b 20 mg/ml 

Acetylovaný hemoglobin 100 mg/ml 

Karbamylovaný hemoglobin 100 mg/ml 

Glykovaný h-albumin 100 mg/ml 

HbA1d 100 mg/ml 

Acetylaldehydový hemoglobin 100 /ml 

 
-Interference 
Do testovaného vzorku (vzorků) byly přidány interferující látky  
v koncentraci uvedené  v následující tabulce. Výsledky testu 
ichroma™ HbA1c Neo neprokázaly žádné významné 
interference s těmito materiály. 

 

Interferenty Koncentrace 

Paracetamol 20 mg/dl 

kyselina L-askorbová 500 mg/dl 

Bilirubin [konjugovaný] 2 g/dl 

D-glukóza 1 000 mg/dl 

Intralipid 8 000 U/L 

Triglyceridy 327 M 

Močovina 10 g/dl 

Biotin 3 500 ng/ml 

 
 Preciznost 
- Studie na jednom místě 

Opakovatelnost (preciznost v rámci série) 
Preciznost v rámci laboratoře (celková preciznost) 
Preciznost mezi šaržemi 
Po dobu 20 dnů byly testovány 3 šarže ichroma™ HbA1c 
Neo testu. Každý standardní materiál byl testován 2krát 
denně. Pro každý test byl každý materiál vyšetřen duplicitně. 

Studie na jednom místě 

HbA1c 
[%] 

Opakovatelnost 
Preciznost v rámci 

laboratoře 
Preciznost mezi 

šaržemi 

AVG 
[%] 

CV 
(%) 

AVG 
[%] 

CV (%) 
AVG 
[%] 

CV (%) 

4.8 4.94 4.19 4.93 4.24 4.92 4.21 

7.4 7.61 4.19 7.59 4.58 7.60 4.35 

13.0 13.32 4.69 13.2 4.72 13.29 4.31 

- Studie na více místech 
Reprodukovatelnost 
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1 šarže testu ichroma™ HbA1c Neo byla testována po dobu 
5 dnů na 3 různých místech (1 osoba na 1 místě, 1 přístroj 
na 1 místě). Každý standardní materiál byl testován 1krát za 
den a 5 replikátů za den. 

Studie na více místech 

HbA1c 
[%] 

Reprodukovatelnost 

AVG [%] CV (%) 

4.8 4.68 1.53 

7.4 7.22 1.43 

13.0 12.67 1.51 

 

 Přesnost 
Přesnost byla potvrzena testováním se 3 různými šaržemi 
ichroma™ HbA1c Neo testu. Testy byly opakovány 10krát v 
každé  koncentraci kontrolního standardu. 

HbA1c 
[%] 

Šarže 1 Šarže 2 Šarže 3 
AVG 
[%] 

Recovery 
(%) 

4.8 4.76 4.72 4.80 4.76 99 

7.4 7.39 7.32 7.36 7.36 99 

10.1 10.11 10.07 9.98 10.06 100 

13.0 12.90 12.94 12.98 12.94 100 
 

 Porovnatelnost 
Koncentrace HbA1c ve 100 klinických vzorcích  byly 
kvantifikovány nezávisle pomocí ichroma™ HbA1c Neo testu 
(ichroma™ II) a komparátoru A podle předepsaných 
testovacích postupů. Výsledky testů byly porovnány a jejich 
porovnatelnost byla vyšetřena pomocí lineární regrese a 
korelačního koeficientu (R). Regresní rovnice a korelační 
koeficient jsou následující. 
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UPOZORNĚNÍ: Pro identifikaci různých symbolů slouží níže uvedená 
tabulka: 
 

 

Dostačující pro <n> 

Čtěte návod k použití 

Spotřebujte do (datum exspirace) 

Číslo šarže 

Katalogové číslo 

Upozornění 

Výrobce 

Zplnomocněný zástupce Evropského společenství 

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro 

Skladujte při (omezení teploty) 

Nepoužívejte opakovaně 

Tento produkt splňuje požadavky směrnice 98/79/EC pro 

diagnostické prostředky in vitro 
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y = 1,0047x - 0,0242 
R=0.9961 
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